DEKLARACJA
B ZGODNOSCIUE &

WYTWORCA REH4AMAT SEAWOMIR WRONSKI DEKLARUJE, ZE
WYROB: SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA W POZYCJI LEZACEJ STABILO-BED
LISTA MODELI W ZAt ACZNIKU NR 1

0 przewidzianym zastosowaniu: precyzyjne pozycjonowanie uzytkownika. Stabilizacja i kompensacja deficytéw
wynikajacych z deformacji uktadu kostno - stawowego oraz ostabienia miesni posturalnych. Dla oséb dtugotrwale
unieruchomionych, narazonych na powstawanie odlezyn.

Oznaczony znakiem CE zostat zakwalifikowany jako wyréb medyczny klasy |, wedtug reguty 1, zgodnie z zatacznikiem
VIl Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 zdnia 5 kwietnia 2017 r w sprawie
wyrobow medycznych.

Powyzszy wyrdb, ktérego dotyczy niniejsza deklaracja jest zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/745.

Ocena zgodnosci zostata przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2017/745.

W celu wykazania bezpieczenstwa i skutecznosci dziatania wyrobu medycznego, do oceny zgodnosci zastosowano
nastepujgce normy:

PN-EN ISO 20417:2021-10
Wyroby medyczne -- Informacje dostarczane przez wytworce.

PN-EN ISO 21856:2023-01
Produkty wspomagajace -- Wymagania ogdlne i metody badan.

PN-EN ISO 15223-1:2022-01
Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 13485:2016-04
Wyroby medyczne -- Systemy zarzadzania jakoscia -- Wymagania do celdw przepiséw prawnych.

PN-EN ISO 14971:2020-05
Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobdw medycznych.
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ZALACZNIK NR 1
DO DEKLARACJI ZGODNOSCI

WYROB - SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA W POZYCJI LEZACEJ STABILO-BED

SEPARATOR KONCZYN DOLNYCH P-SS-01

SEPARATOR KOLAN P-S5-03

STABILIZATOR PODUDZIA P-S5-06

SEPARATOR KONCZYN DOLNYCH P-SS-11
TERMOAKTYWNY KLIN POD KONCZYNY DOLNE K-5S-06
PROFILOWANA PODUSZKA POD GtOWE P-5S-04
WALEK POD GEOWE P-SS-15

PODUSZKA SILIKONOWA P-5S-21

OStONA TERMOAKTYWNA P-SS-22
JEDNOCZESCIOWY STABILIZATOR TULOWIA P-SS-08
POEMIEKKIE WAEKI KSZTAETOWE P-SS-14

OPARCIE Z FUNKCJA SAMOSZCZEPNA K-5S-05
STABILIZATOR KONCZYNY GORNEJ Z OSEONA P-SS-20
KLIN Z FUNKCJA SAMOSZCZEPNA K-SS-02

WALEK PODKOLANOWY P-5S-02

PODUSZKA MIEDZY NOGI P-SS-05

KLIN PODKOLANOWY P-SS-10

UNIWERSALNA DUZA PODUSZKA P-SS-16
TERMOAKTYWNA SZYNA BRAUNA K-SS-07

KRAZEK PRZECIWODLEZYNOWY P-SS-09

ZAGEOWEK P-55-18

STABILIZATOR SZYJNY P-5S-19

WALEK STABILIZUJACY P-SS-13

TROJKATNY KLIN TUEOWIA P-SS-12

POESZTYWNE WALKI DO STABILIZACJI TUEOWIA P-SS-17
IMMOBILIZATOR PEDIATRYCZNY P-5S-23

KLIN TERMOAKTYWNY KONCZYNY GORNEJ K-SS-01
KLIN PROFILOWANY K-SS-08

PODUSZKA PRZECIWODLEZYNOWA P-SS-24
STABILIZATOR GEOWY P-SS-25

PROFILOWANA PODUSZKA ORTOPEDYCZNA P-SS-26
NIEMOWLECY KLIN ANTYREFLUKSOWY P-55-27
DZIECIECY SEPARATOR KONCZYN DOLNYCH P-5S-28
UNIWERSALNA PODUSZKA POZYCJONUJACA P-55-29
WALEK PODKOLANOWY Z KLINEM MIEDZYUDOWYM
P-SS-30

MODELE:

(Basic UDI-DI 59009497P-SS-01L8),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-03LC),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-06LJ0),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-11LB),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-06HV),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-04LE),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-15LK),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-21LE),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-22LG),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-08LN),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-14LH),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-05HT),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-20LC),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-02HM),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-02LA),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-05LG),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-10L9),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-16LM),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-07HX),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-09LQ),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-18LR),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-19LT),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-13LF),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-12LD),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-17LP),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-23L)),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-01HK),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-08HZ),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-24LL),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-25LN),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-26LQ),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-27L5),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-28LU),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-29LW),

(Basic UDI-DI 59009497P-SS-30LF),

Stawomir Wr_oﬁki/
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ZALACZNIK NR 1
DO DEKLARACJI ZGODNOSCI

WYROB - SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA W POZYCJI LEZACEJ STABILO-BED
MODELE:

UNIWERSALNA PODUSZKA P-SS-31 (Basic UDI-DI 59009497P-SS-31LH),

WALEK PODKOLANOWY Z KLINEM MIEDZYUDOWYM

| STABILIZATORAMI BOCZNYMI P-SS-32 (Basic UDI-DI 59009497P-SS-32LK),

PODUSZKA POZYCJONUJACA KONICZYNY DOLNE P-SS-33  (Basic UDI-DI 59009497P-SS-33LM),
PODUSZKA POZYCJONUJACA KONICZYNY DOLNE P-SS-34  (Basic UDI-DI 59009497P-SS-34LP),

PODUSZKA POZYCJONUJACA KONICZYNY DOLNE P-SS-35  (Basic UDI-DI 59009497P-SS-35LR),

PODUSZKA POZYCJONUJACA KONICZYNY DOLNE P-SS-36  (Basic UDI-DI 59009497P-SS-36LT),

PODUSZKA STABILIZUJACA KONCZYNE GORNA P-SS-37 (Basic UDI-DI 59009497P-SS-37LV),

SIEDZISKO SENSORYCZNE TYPU FASOLKA P-SS-38
PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-39
PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-40
PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-41
PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-42
PODUSZKA DO STABILIZAC)I TULOWIA P-SS5-43
PODUSZKA STABILIZUJACA GLOWE P-SS-44

PODUSZKA STABILIZUJACA ODCINEK SZYJNY P-SS-45

PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-46
PODUSZKA DO STABILIZAC)I TULOWIA P-SS-47
PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-48
PODUSZKA DO STABILIZAC)I TULOWIA P-SS5-49
PODUSZKA DO STABILIZACJI TULOWIA P-SS-50
UNIWERSALNY SEPARATOR KONCZYN P-SS-51
PRZECIWODLEZYNOWA PODUSZKA

POD KONCZYNY DOLNE P-SS-52

PAS DO ZMIANY POZYCJI P-SS-53

PODUSZKA DO ZMIANY POZYCJI P-SS-54
ZAGtOWEK TRAPEZ P-SS-55

DtUGI SEPARATOR KONCZYN DOLNYCH K-SS-31
KLIN POD KONICZYNY DOLNE K-SS-09

SZYNA BRAUNA K-SS-10
PRZECIWODLEZYNOWA SZYNA BRAUNA

ZE STABILIZACJA STOPY K-SS-11

KLIN K-SS-12

KLIN K-SS-13

KLIN K-SS-14

KLIN K-SS-15

KLIN K-SS-16

Basic UDI-DI 59009497P-SS-38LX),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-39L7),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-40L)),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-41LL),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-42LN),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-43LQ)
Basic UDI-DI 59009497P-SS-44LS),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-45LU),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-46LW),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-47LY),

Basic UDI-DI 59009497P-SS-48M2),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-49M4),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-50LM),
Basic UDI-DI 59009497P-SS-51LP),
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(Basic UDI-DI 59009497P-SS-52LR),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-53LT),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-54LV),
(Basic UDI-DI 59009497P-SS-55LX),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-31HU),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-09J3),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-10HL),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-11H),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-12HQ),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-13HS),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-14HU),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-15HW),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-16HY),
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ZALACZNIK NR 1
DO DEKLARACJI ZGODNOSCI

WYROB - SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA W POZYCJI LEZACEJ STABILO-BED

KLIN K-SS-17

KLIN K-SS-18

KLIN K-SS-19

KLIN K-SS-20

KLIN K-SS-21

KLIN K-SS-22

KLIN K-SS-23

KLIN K-SS-24

KLIN K-SS-25

KLIN K-SS-26

KLIN K-SS-27

KLIN K-SS-28

KLIN K-SS-29

KLIN K-SS-30

WALEK DO REHABILITACII W-SS-01
WALEK DO REHABILITACII W-SS-02
WALEK DO REHABILITACJI W-SS-03
WALEK DO REHABILITACII W-SS-04
WALEK DO REHABILITACII W-SS-05
WALEK DO REHABILITACII W-SS-06
WALEK DO REHABILITACII W-SS-07
WALEK DO REHABILITACII W-SS-08
WALEK DO REHABILITACII W-SS-09
WALEK DO REHABILITACII W-SS-10
FORMATKA F-SS-01

FORMATKA F-SS-02

FORMATKA F-SS-03

FORMATKA F-SS-04

FORMATKA F-SS-05

FORMATKA F-SS-06

FORMATKA F-SS-07

FORMATKA F-SS-08

FORMATKA F-SS-09

FORMATKA F-SS-10

MODELE:

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-17J2),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-18J4),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-19J6),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-20HP),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-21HR),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-22HT),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-23HV),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-24HX),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-25HZ),
(Basic UDI-DI 59009497K-SS-26J3),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-2715),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-28J7),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-29)9),

(Basic UDI-DI 59009497K-SS-30HS),
(Basic UDI-DI 59009497W-SS-01PX),
(Basic UDI-DI 59009497W-SS-02P2),
(Basic UDI-DI 59009497W-55-03Q3),
(Basic UDI-DI 59009497W-S5-04Q)5),
(Basic UDI-DI 59009497W-SS-05Q7),
(Basic UDI-DI 59009497W-55-06Q9),
(Basic UDI-DI 59009497W-SS-07QB),
(Basic UDI-DI 59009497W-SS-08QD),
(Basic UDI-DI 59009497W-55-09QF),
(Basic UDI-DI 59009497W-SS-10PY),

(Basic UDI-DI 59009497F-SS-01EW),

(Basic UDI-DI 59009497F-SS-02EY),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-03F2),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-04F4),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-05F6),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-06F8),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-07FA),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-08FC),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-09FE),
(Basic UDI-DI 59009497F-SS-10EX),
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ZALACZNIK NR 1
DO DEKLARACJI ZGODNOSCI

WYROB - SYSTEM POZYCJONOWANIA PACJENTA W POZYCJI LEZACEJ STABILO-BED

MATERAC RUROWY M-SS

SEPARATOR KONCZYN DOLNYCH PM-SS-01

WALEK PODKOLANOWY PM-SS-02

STABILIZATOR PODUDZIA PM-SS-06

JEDNOSTRONNY STABILIZATOR TULOWIA PM-SS-08
KRAZEK PRZECIWODLEZYNOWY PM-SS-09

KLIN PODKOLANOWY PM-SS-10

TROJKATNY KLIN TUEOWIA PM-SS-12

WALEK STABILIZUJACY PM-SS-13

POEMIEKKIE WALKI KSZTALTOWE PM-SS-14

WALEK POD GEOWE TYPU BANAN PM-SS-15
POESZTYWNE WALKI DO STABILIZACJI TULOWIA PM-SS-17
ZAGEOWEK PM-SS-18

IMMOBILIZATOR PEDIATRYCZNY PM-SS-23
PROFILOWANA PODUSZKA ORTOPEDYCZNA PM-SS-26
WALEK PODKOLANOWY Z KLINEM MIEDZYUDOWYM
PM-SS-30

WALEK PODKOLANOWY Z KLINEM | STABILIZATORAMI
BOCZNYMI PM-SS-32

PODUSZKA POD KONCZYNY DOLNE Z KLINEM PM-SS-56
KLIN TERMOAKTYWNY KONCZYNY GORNEJ KM-SS-01
KLIN KM-SS-02

KLIN PROFILOWANY KM-SS-08

MODELE:

(Basic UDI - DI 59009497M-SSRC),

(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-01Z8),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-02ZA),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-067)),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-08ZN),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-09ZQ),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-1029),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-12ZD),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-13ZF),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-14ZH),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-15ZK),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-17ZP),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-18ZR),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-237)),
(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-267Q),

(Basic UDI - DI 59009497PM-SS-30ZF)

Basic UDI - DI 59009497PM-SS-32Z7K),
Basic UDI - DI 59009497PM-SS-5624),
Basic UDI - DI 59009497KM-SS-01W9),
Basic UDI - DI 59009497KM-SS-02WB),
Basic UDI - DI 59009497KM-SS-08WP),

(
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SZYNA BRAUNA KM-SS-10 Basic UDI - DI 59009497KM-SS-10WA).

Stawomir Wr_oﬁki/

Lf

NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTALA WYDANA NA WYEACZNA ODPOWIEDZIALNOSC WYTWORCY
REH4MAT StAWOMIR WRONISKI, 36-060 GEOGOW MALOPOLSKI, UL. PIASKI 47, POLSKA

NIEPOWTARZALNY NUMER REJESTRACYINY (SRN): PL-MF-000009271

Gtogdw Matopolski, 19.07.2023r.  NR 65/D/8  strona 5/5




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

